‘Loasacim  Relatério Cromatografico PCB

BRASIL

Informacdes do Cliente

Cliente Nome Fantasia

Endereco

Destinatario

Contato Cargo / Departamento Telefone E-mail

Informacgoes do Equipamento

Tipo Serie Seérie Cliente (Tag, NCia, Ativo) Fabricante Ano |Fases

0

Ismar!le Impedancia Poténcia MVA Tensao KV Volume L Drenos |Familia

Localizagao Local

Informacées da Amostra

Coleta Execucao Emissédo Proxima Coleta Amostrador

oUo2z0t | 02022018 140537 02022015 141052 | 011022019 0T
Amostra Etiqueta Tipo T. Amb. °C T.Oleo °C Umidade % Tensao KV Criticidade

Resultados | Histérico

Ensaio Unidade Método Ref. Valor - - -

Teor de PCB (cromatografico) mg/kg NBR-13882/2008 Max. 50,00 [ - - - -
Interpretacao

Recomendacao
Informacoes Adicionais
Autenticacao Digital

56d9bade c637eéb4d 8278c3a7 837db%e9 a935ca%b ffc90b8a c29fdab8 edbe094c
95cd0b46 b7bee336 54f67f2d 454e2fca 009bé61fa 8lee0744 572ccfll ed5974c8

O laboratério nao se responsabiliza por nenhum caso de interpretagao ou uso indevido deste documento. / Os resultados obtidos referem-se somente a esta amostra submetida a este ensaio. /
O laboratdrio executa e orienta os clientes a realizarem o processo de amostragem de acordo com os requisitos da NBR 8840. / Este relatério s6 deve ser reproduzido por completo, a
reprodugao de partes requer aprovagao do laboratério. / Este relatério eletrénico possui autenticagdo digital e dispensa assinatura.
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